MAXIMA-MINIMA-THERMOMETER

Mit dem Magira Mrnrma Thetmometer ‘konnen Sie die )
hochsten Tages- -sowie die tiefsten Nachttemperaturen '
sowie samtliche Temperaturschwankungen feststellen bzw
nachtréglich ablesen.

Funktion: Durch Driicken auf den Knopf werden auf. bei-
den Seiten die blatlen Marken auf die Quacksilbersiule ge-
bracht. Steigt oder fallt die Temperatur, so wird die blaue
Marke von der Quecksilberséule nach oben gedriickt und
bleibt frei im Kapillar stehen, so dass Sie an der Unterkante
der Marke die gewesenen Temperaturen nachtraglich ab!e—
sen kdnnen.

Bei Luftblasén stelit man das Thermometer senkrecht
auf einen Heizkdrper, wobei dann die Quecksilbersiiule

. die Luftblasen nach oben driickt und diese entweichen.
Dies ist auch bel hoher AuBentemperatur mlt dlrekter
Sonneneinwirkung mogllch

Sollte durch Transport die Quecksnbersaule getrennt
sein, so geniigt ein kraftlges Schieudern (ahnlich Fie-
berthermometer), und die Quecksﬂbersaule schlieBt
sich wreder

Sofern eine oder beide Marken mcht zu sehen smd wu‘d ‘
das Thermometer ebenfalis kraftrg nach unten ge-
schleudert. Dér Knopf muss hierbei gedriickt werden.
Bei Bruch des Thermometers das verschiittete Quecksilber
mit gee:gneten Mitteln aufsammeln und in einem geschlos-
. senen Behdlterals Sondermull entsorgen Den Raum aus-
relchend luften

MAXIMA-MINIMA THERMOMETERS

The- day S rhaxifnum and’ the: nrght s‘minimum temperature
can be recorded on‘these. instrurhents. The. highest tempe-
" rature, reached is shown by the marker on the right hand
scalg, and the lowest recorded temperature will be shown
on the left hand scale. Take your readmg at the bot’rom edge
of the markers. :
To operate. First press the button to allow the markers to fall
‘to the mercurry columns. When the temperature rises or falls,
the markers will be pushed.upwards and will remain in this
high posmon 50 that you may read the recorded temperatu-
res at any time;
You may then press the button to reset the instrument.
" If there are small air ‘bubbles in the tubes, place the in- -
strument upright on a warm radiator or-in a sunny
place, The bubbles will move upwards and disappear.
If the mercury columns have split or separated due to
wbratlon it.is possible to correct them by holding the !
instrument at the top and then swmglng it down very
guickly at arm’s length..
If the markers have dlsappeared do the same W|th the
button pressed
- Ifthe thermometer breaks, collect the meroury ‘properly in a
leak-proof container and dispose as hazardous waste. Alr
the room thoroughly. :




